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Paso Uno 

Instalacidn de las jpilas 

Articulos necesarios... 

Dos pilas AAA 

• Retire la tapa del corTToartirrierto 
de las pilas. 

• Ihtroduzca dos pilas en el corTToartirrierto 
correspondiehbe, de la forma indcada por los 
sfnrbolos de pdaridad (+y-) rranGados en el 
interior del rrisrrD. 

• VUelva a cdocar la tapa y cierrela 
firmerrente. 



Paso Dos 

Ehrpleo del termometro auditivo de rayo infrarrojo 

• Para encender el terrrDrretro, oprima el bofon. Aparecen bne\>errerte 
todos los segrrertos de la pantalla, segudos de una serie de pitidos. 

Aparece el sfrrbdo yseerxiierTteporunrTxxrerto 
la pantalla de cristal irqudo. 

• Irtroduzca la sonda del terrrDrretro en el canal 
auditi\>o, corro sigue. 

• Pam ninos de un aho de edad o mayores 
yac/t//fOS:Tire de la or^a le\>errerte hacia atr^ 
para enderezar el canal auditi\>o. Despufe 
introduzca la sonda en el oTdo hasta donde llegue. 

AsegOese de que la sonda selle corrpletarrente el 
canal auciti\>o. Martenga esta posicion hasta que 
tenrine de efectuarse la rrediddn. 

• Pam ninos merK}!^ de un ano:T\rBd^\siar^a 
hacia atr^ e introduzca la sonda dnectarrente 
cortra el canal auditi\>o. 

• Oprima el bofon hasta que el tenrorretro auditi\>o errita 
un pitido largo. 

• Retire el tenrorretro del canal auciti\>o y lea la rrecicion. 

Si desea efectuar otra rrecicion, espere hasta que aparezca el sfnrbolo Jj 
en la partalla de cristal irqudo. Si no se efecfoa 
ninguna rrediddn addonal en rrenos de un 
rrinuto, el tenrorretro se apaga automaticarrerte. 

Proteja el tenrorretro con la tapa de la sonda cada 
\ez despues de usar 
la uidad. 

La temperatura 

El rdtulo Err aparece cuando se errplea el 
terrrDrretro en un ertorro a una terrperatue foera 
del inter\>alo de terrperatura de foncionarrientD del 

rrisiro, de59a 104 °F (de 15a 40°C). 

La letra H (alta) aparece si la terrperatue de la 
persona es superior a 109.2 °F (42.9 °C). 

La letra L (baja) aparece si la terrperatura de la 
persona es inferior a 89.6 °F (32 °C). 




Pantalla 
de cristal 
liquido 



Boton de 
encendido 


Paso Tres 

Selecdon del formato 
de los grades 

• Retire la tapa del corrpartirriertD de las pilas. 

• Retire una pila del corrpartinrientD de pilas. 

• Para canrbiarde gados Fahrenheit a 
Celsius, con unas pinzas retire la or^eta 
nega situada aniba del corrpartirriertD de 
las plas. Para carrbiar de grados Celsius a 
Fahrenheit vuelva a colocar la orejeta. 

• VUel\>a a colocar la pila y la tapa del 
corrpartirriertD de las pilas. 

• Para rrostrarel nue^o fbmnatD, oprirra 
el bofon. 

No deseche la orejeta negra Gu^dela para 

futuro uso. 


Lo que viene incluido 

Termometro Bolsa 
Correa Tapa de la sonda 


Solucion de problemas 

No creemos que llegue a experinrentar ningun problenna con el teirrorretro, pero si lo Mega a tener, podrfan ayudarle las 
siguertes sugerencias. 

Problema 

Sugerenda 

LjB pantalla se pone en barco despufe de oprirrirse el boton 

deenoendido. 

Asegurese de que las pilas est^ instaladas correctanrente. 

No puede efectuarse la rredidon o aparece una terrperatura 
anomnal en la partalla. 

Asegurese de que la punta de la sonda este lirrpia y sin 
ningun daho. Lirrpie todo exceso de cera que pudera estar 
acumJada en el oTdo. Despufe introduzca de nuevo la sonda. 
Vea el paso 2. 

El terrrDrretro aucitivo no ftindona despufe de oprirrirse 
el botbn. 

Asegurese de iniciar la rredidon de terrperatura despufe 
de que aparezca el sfrrbolo ^ . 


Cuidado y empleo de 
la unidad 

• Mantenga seco el teirTTornetro. Nunca 
irtnacLizca la unidad en agua. 

• Mantenga el teirrorretro l^os de la luz 
directa del sol, el pd\>o y la tierra. 

• Man^e con cuidado el teirrorretro. No d^e 
caer la unidad. 

• Utiliceyguandeel teirrorretro enlugares a 
terrperatLra nomnal. 

• Ocasionairrerte lirrpie el tenrorretro con un 
pano hurredo para mantener su aspecto 
nue^o. 

• Para evitar danar la lente de la sonda, gJ\Xjb 
lirrpiarla con toalla de papel o con papel. 
Utilice un hisopillo rerrqjado en alcohol de 
sobar, para lirrpiarlo. D^elo secar artes de 
utilizarlo. 

• No toque la sonda con los dedos. Prot^a la 
sonda con la tapa correspondente cada \>ez 
despufe de usar la Lnidad. 

• No desamre el terrrorretro. Si no ftindona 
corro debera, lle\>elo a un establecinriento 
RadioShack de la localidad para que lo 
re\/isen. 


Sugerencias y consejos 

• Para lograr una rrecicion precisa de la terrperatura, prirrero lirrpie todo 
exceso de cera acLmJada en el oTdo. 

• La terrperatura puede ser dfererte en cada oTdo. Para obtener una 
lectura precisa, sierrpre tbrrese la terrperatura en el rrisnro oTdo. 

• Torrese la terrperatLra cuando este relajado, y nunca lo haga despufe 
de hacer ^ercicio o de darse un baho. Espere por lo rrenos 20 rrinutos 
despufe de hacerlo. 

• No utilice el terrrorretro si sufredealgureerTferrredad del oTdo, o siesta 
hurredo el canal auditi\>o. 

• Martenga todo telefbno portal alejado del terrirorretro para evitar 
un rralflncicnarrierto. 

• Si tiene pelos en el oTdo, la terrperatura rredida puede ser inferior 
a la real. 

• Si ocurren las siguientes condciones, le recorrendarros torrarse 
la terrperatura ties \>eces por lo rrenos y escoger la mres ele^ada. 

• Con nihos nrenores de 3 nreses. 

• Con nihos rrenores de ties ahos, que tengan un sisterra inrrune 
afectado. 

• Es la prinrera vez que utiliza el terrrorretro. Practique hasta 
obtener lecturas precisas y uniforrres. 


Notas acerca de las pilas 

• Solarrente utilice pilas nuGNas del tarraho 
requeridoydel tipo recorrerdado. Pueden 
adquirirse pilas alcalinas RadoShacken 
cualquertienda RadioShack de la localidad. 

• No rrezcle pilas nuevas y vi^as, dferentes 
tipos de pilas (alcalinas, estandaro 
recargables) o pilas recargables de dferente 
capacidad. 

• Deseche las pilas vi^as con prontitud 

y de rranera adecuada. No las querre ni 
las entiene. 

• Si no tiene pensado utilizar el ternrorretro 
cLionte un rres o mas, retire las pilas. 

I^as pilas pueden despedrcorrpuestos 

qui nricos capaces de destnJr corrpcnerTtes 
electrbnicos. 

• Cuando se oscurece la pantalla o se 
deblitan las pilas, en la partalla aparece 
el sfrrbdo*. Carrbe las pilas. 


Garantia limitada de un ano 

EstEproductDestagarartizadoporRacicShackcxrtradefectEsdefebricacionenel matErial yrranodeobra 
bajo conddones narrnBles de uso durarte lti anoa partirde la fecha de cxxrpra en tiendas propiedad de la 
errpresa RadoShack, franqddas y dstribudores autorizadas de RadoShack EXCEPTUANDO LO AQUI 
ESTABLECIDO, RadoShack NO OFRECE GARANTTIAS EXPU'CITAS Y LAS GARANm'AS IIVPU'CITAS, 
INCLUYENDO LA GARANTTl'A DE QUE EL PRODUCTO PODRA SER COIVERCIAUZADO Y QUE ES 
ADECUADO PARA UN FIN ESPECIFICQ TIENEN UNA DURACION UIVITACA AL PERlODO DE VIGENCIA 
DE LAS GAFLANm'AS UIVITADAS AQUi EXPUESTAS POR ESCRLTO EXCEPTUANDO LO AQUf 
ESTABLECIDO, RadoShack NO TENDFLA RESPONSABIUDAD NI OBUGACION ALGUNA HACIA EL 
CUENTE U OTRA PERSONA O EISmCAD CON FLESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PEFLDIDAS O 
CANOS CAUSADOS DIFLECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPEFLACION DEL PRODUCTO O 
RESULTANTTES DE UNA VIOIACION DE ESTA GAFLAIVnA INCLUYENDO PERO SIN UMPTARSE A 
CANOS CAUSADOS POR INCOlWENIENCIA PERDICA DE TIEIVPO, CATOS, BIENES, INGRESOS O 
GANANCIAS, O CANOS INCH RECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES OCONSECUENCIALES, AUN SI SE 
HA NOTIFICADO A RadoShack DE LA POSIBIUCADDE TALES CANOS. 

Algunos estados no pemiten llnitantes a la diraclon de una gaantfa Inplfcita ni la exclusion o llnitaclon de 
los dahos Inddentales o consecuendales, por lo que es posihle que las llrritadones o e>cluslones 
rrendonadas mas arriha puedan no ser de apllcaddn. 

En caso de defecto del ptodudo durarte el pen'odo de garartfa, lle\« el producto y el reclho de corrpra que 
slPue de corrprobarte de la fecha de corrpra a cualquier tienda RadoShack SalMo si la ley dspone lo 
cortrario, RadoShack a su opddn: (a) oorregra el d efe cto repararcto el producto sin cargo algrro por 
corrponertes y mano de ohra; (h) reerrplazara el producto por otro Igual o de caracten'sticas sirrilares; o (c) 
reerrhdsara el predo de corrpra. Todos los productos y corrponertEs reerrplazados, asf oorro los productos 
cuyo costo es reerrtxrlsado, pasan a ser propiedad de RadoShack Pueden utillzarse oorrponertes y 
productos rxje\os o reaconddonados paralleiaracahoel servido de garartfa. Los corTpotTertesy productos 
reparados o reerrplazaciQS estan garartizaclos por el perfodo rerranertE de la garartfa original. La reparaclon 
o sustituclon del producto rx> ser^ gratutas despues de la expiraclon del perfodo de garartfa 
Esta garartfa ro cuhre: (a) danos o a\^'as causadas por o atrihuibes a causa fortuita ahuso, acddente, nal 
USO, uso anomal o Irrpropio, ialta de atenddn a las InstrucdorTes, Instalaclon o rrarterirrierto Irrpropio, 
alteradon, cafda de rayss u otra Irtddencla de e>«cesl\o) xolt^e o oorriertE; (h) rEparaclones rx) efectuadas por 
un taller autorizado por RadoShack (c) consurribes tales corro fusibes o pilas; (d) dafos a la apariercia; (e) 
costos de transport^ ert/fo o seguro; o (f) costos de recogicta, Instaladorv servido de ajustE o rEinstaiacion. 
Esta garartfa ie otorga derEchos iEgaies espedficos, si ben tarrbaa puede tener otros derechos que \arfan 
de un estado a otro. La traduccion ai espanoi se proN^ soiarrertE para su cort^encia En caso de 
dscrepancias ertrE ias \^rsiones en ingife yen espanoi, prEv^ecera ia \^rsi6n en ingife. 
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